Sprawa nr: 08-PON30-D-ODiZZB-DIAG-17 Warszawa, dnia 16.10.2017r.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

fax. 261853133

strona internetowa: www.wihe.pl

OdpowiedZ na pytania z dnia 16.10.2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawe drobnego sprzetu laboratoryjnego dla ODiZZB WIHIE
w Pulawach - Spr. nr 08/PON3(0/D/ODIiZZB/DIAG/17

W wyniku wplyniecia zapytait do ww. postgpowania, ponizej zamieszczamy ich tre§¢ wraz
Z wyjasnieniami: :

Pytanie 1:

»1. Detyczy wzoru umowy § 6 ustep 1 pkt. a)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej za zwloke w realizacji niniejszej umowy
do 0,1 % wartosci umownej towaru niedostarczonego przez ,,Wykonawce” w umoéwionym terminie?”

OdpowiedZ: NIE
Pytanie 2:
»2. Dotyczy wzoru umowy § 6 ustep 1 pkt. b)

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej o ktorej mowa w § 6 ustgp 1 pkt. b do
5% wartoéci przedmiotu umowy, ktérego stwierdzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy dotyczy?”.

Odpowiedz: NIE

Pytanie 3:

»»3. Dotyczy wzoru umowy § 6 ustep 1 pkt. ¢)

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kary umownej za odstapienie od niniejszej umowy
w wysoko$ci 5% niezrealizowanej wartosci umowy?”.

Odpowiedz: NIE
Pytanie 4;
»4. Dotyczy wzoru umowy § 10 ustep 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie terminu zafatwiania reklamacji w terminie do 21 od
chwili uznania reklamacji?”.

Odpowiedz: NIE



Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 20.

~Densytometr firmy BIOSAN model DEN-1B mozZe by¢ fabrycznie skalibrowane tylko do jednego
rodzaju proboéwek - obecnie producent dostarcza DEN-IB fabrycznie skalibrowany do probéwek
16 mm. Oczywiscie, w wyposazeniu znajduje sie réwniez adapter do probdowek 18mm, ale jesli
uzytkownik zamierza stosowaé proboéwki 18mm, to musi skalibrowaé urzadzenie samodzielnie,
uzywajgc odpowiedni zestaw odczynnikéw (wzorce McFarlanda). W przypadku zamiaru ponownego
oznaczenia w probéwkach 16 mm nie trzeba wykonywaé kalibracji, pontewaz mozna przywrocicé
automatycznie kalibracj¢ fabryczna. Prosze wigc o informacje, czy do oferty ma by¢ dolaczony zestaw
odczynnikéw do kalibracji (wzorce McFarlanda) na probéwki 18 mm™.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie z dnia 12.10.2017 r. - urzadzenie musi umozliwiaé dokonanie
pomiaru densytometrycznego zaréwno w probowkach o $r. 18 mm jak i probowkach o srednicy 16 mm.
W zwiazku z tym do oferty powinien by¢ dolaczony odpowiedni zestaw odczynnikéw to umozliwiajacy.
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