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Odpowiedi na pytanie z dnia 12.10.2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawe drobnego sprzetu laboratoryjnego dla ODiZZB WIHIE w
Pufawach - Spr. nr 08-PON30-D-QDiZZB-DIAG-17, zadanie nr 20

W wyniku wplyniecia zapytania do ww. postepowania, ponizej zamieszczamy jego tre$é wraz z
wyjasnieniami:

Dotyczy zadania nr 20:

Pytanie:

»Uprzejmie prosze o wyjasnienie jakiego zestawu kalibracyjnego wymagaja Pafistwo w zadaniu nr
20 (Densytometr) : do probowek o srednicy 18 mm czy do probowek o $rednicy 16 mm ?

Odpowiedz:

Urzadzenie dostarczone do Zamawiajgcego musi umozliwia¢ dokonanie pomiaru densytometrycznego
zaréwno w probdwkach o $r. 18 mm jak i probéwkach o $r. 16 mm. W skiad ,zestawu kalibracyjnego”
w rozumieniu Zamawiajgcego wchodzg wszystkie elementy dodatkowe do tego konieczne (np.
adaptery). Urzadzenie musi posiadaé fabrycznie wykonang kalibracje do pomiaréw w obu typach
probéwek.
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