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OdpowiedZ Nr 1 na pytania z dnia 25.10.2018 r.

Dotyczy: Postgpowania na ,,Dostawe i montaz komory laminarnej BIOHAZARD II klasy
bezpieczenstwa mikrobiologicznego dla ODIiZZB WIHE w Pulawach” -
Spr. nr 27/PON30/D/ODIZZB/DS/18

W wyniku wplynigcia zapytari do ww. postgpowania, ponizej zamieszczamy ich treé¢ wraz z
wyjasnieniami:

L

Czy Zamawiajacy dopusci komore o szerokoéci blatu roboczego 1178 mm ?

ODP: Zamawiajgcy nie dopusicia gdy? oferowany parametr jest gorszy od
przedstawionych przez Zamawiajgcego minimaluych wymiaréw pozwalajgcych na
wygodng i ergonomicing prace.

Czy Zamawiajacy dopusci komorg blatem roboczym nie dzielonym na segmenty ?
ODP: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Blat niepodzielony na segmenty utrudnia jego
autoklawowanie oraz konserwacje a co za tym idzie jest parametrem gorszym od
priedstawionych przez Zamawiajgcego.

Czy Zamawiajgcy dopusci komore z panelem sterowniczym bez blokowania za
pomoca klucza ?

ODP: Zamawiajgqcy nie dopuszcza. Blokowanie za pomocq klucza zwigksza
bezpieczeristwo uiythowania dajgc fizyczng blokade dostepu do panelu osobom
niepozqdanym. '

Czy Zamawiajacy dopusci komor¢ z panelem sterowniczym dotykowym,

ciektokrystalicznym, przyciskami funkcyjnymi na panelu, umozliwiajgcy prace w
rekawiczkach, nie posiadajgcy zadnych dodatkowych elementéw wystajacych
mogacych ulec uszkodzeniu ? —
ODP: Zamawiajgcy nie dopusicza. Wedlug doswiadczeri Zamawiajgcego
przedstawiony w opisie rodzaj panelu z klawiaturq alfanumeryczng daje wigkszq
ergonomie pracy, jest tatwiejszy do utrzymania w czystosci oraz daje wigkszq
odpornosé na zalanie podczas konserwacji.

Czy Zamawiajacy dopusci komorg z 3 gniazdkami elektrycznymi bez elektrozawory,
ale z wigeznikiem i wylgcznikiem z poziomu panelu sterowania, zabezpieczone przed
zalaniem ? '

ODP: Zamawiajgcy dopuszcza



6.

Prosimy o potwierdzenie wymogu dostarczenia stelazy na kriopudelka, poz. 24

specyfikacji. . _
ODP: Zamawiajgcy w poz.24 specyfikacji wymagajgc dostarczenia stelaly na
kriopudetka popeinit omylke pisarskq. Jako Ze parametr znalazl sie w specyfikacji

omyltkowo nie jest on wymagany .




