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Odpowiedz Nr 1 na pytania z dnia 09.05.2019 r.

Dot. Zapytania oferfowego na dostawe mikroskopu odwréconego z kamera i oprogramowaniem dla
ODiZZB WIHE w Pufawach — Spr. nr 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19

W wyniku wpfyniecia w dniu 09.05.2019 r. zapytarn do ww. postepowania, ponizef zamieszczamy ich
treSc wraz z wyjasnieniami:
Pytanie nr 1:
~Ad. 18.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na uzycie obieklywdw roznigcych sie nieznacznie niektorymi
parametrami:

e Plan Achromat o nieco wyzszym od wymaganego powiekszeniu 2,5x oraz lepszg aperturg
numeryczng 0,07 | odlegfoscig roboczg: 11 mm.

» Plan Achromat 20x o nieco mnigjszej aperturze numerycznej: 0,35, natomiast wiekszym
dystansie pracy: 6,9 mm oraz szerszg korekcjg na grubo$c szkiefek mieszczgcg sie w zakresie
od 0 do 2 mm. Obiektyw do kontrastu fazowego?”

Odpowiedz:
TAK — przy zachowaniu parametrow pozostaftych obiektywow.

Pytanie nr 2:
»Ad. 20. '
Czy Zamawiajgcy dopusci trinokularowa, szerokopolowg nasadke okularowa z mniejszg regulacjg
rozstawu okularow w zakresie 55-75 mm ale tozsamg z odlegloscig migdzyzZreniczng dla populacji
ludzkief™?

Odpowiedz:
TAK — Przy zachowaniu pozostatych parametrow.

Pytanie nr 3:
»Ad. 23.
Czy Zamawiajgcy dopusci monochromatyczng, chfodzong kamere z sensorem CCD o rozdzielczo$ci
1296 x 966, wielkosci piksela 3,756 um, szybkosci 31 fps przy peiniej rozdzielczosci (72 fps przy
zastosowaniu binningu) oraz czasie ekspozycji requlowanym w zakresie 7 us — 5 8" ?

Odpowiedz:
NIE — Proponowane parametry czufosci kamery sg mniej korzystne.
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